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Absauggerät
WEINMANN ACCUVAC Pro 

Funktionskontrolle:

Patient Sogstärke Absaugkatheter

Neugeborenes + Säugling - 0, bar (begrenzt auf)
Farbe
Größe

Kind + Erwachsener - 0,    bar (höchstmögliche Stufe)
Farbe
Größe


